ZP/220/52/18
Załącznik nr 2 do formularz oferty: opis  przedmiotu zamówienia  

Zadanie 1: Stymulator jednojamowy, zaawansowany – SSIR  z elektrodą
	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	1
	Długość życia baterii stymulatora minimum 12 lat (przy nominalnych parametrach stymulacji)
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Automatyczne przełączanie na tryb umożliwiający wykonanie badania MRI
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Zapis zaburzeń rytmu serca
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Łącze IS-1
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Masa stymulatora do 25g
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Polarność stymulacji (A/V), unipolarna, bipolarna
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Polarność czułości (A/V), unipolarna, bipolarna 
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Elektrody V i A aktywne i pasywne - do wyboru (poz. 2)
	TAK
	Warunek konieczny
	

	10
	Elektrody V i A sterydowe (poz. 2)
	TAK
	Warunek konieczny
	

	11
	Czułość kanału komorowego (mV) < 0,5 – 7,5 >
	TAK
	Warunek konieczny
	

	12
	Automatyczna czułość w komorze
	TAK
	Warunek konieczny
	


Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 


................................................................

        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         

       reprezentowania Wykonawcy/
Zadanie 2: Stymulator dwujamowy zaawansowany – DDDR z elektrodami

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	1
	Masa maksymalnie 29 g
	TAK
	Warunek konieczny
	

	2
	Automatyczne przełączanie na tryb umożliwiający wykonanie badania MRI
	TAK
	Warunek konieczny
	

	3
	Automatyczna czułość w przedsionku i komorze
	TAK
	Warunek konieczny
	

	4
	Odstęp AV programowany w zakresie 20-300 ms
	TAK
	Warunek konieczny
	

	5
	Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru (poz. 2)
	TAK
	Warunek konieczny
	

	6
	Elektrody A i V sterydowe (poz. 2)
	TAK
	Warunek konieczny
	

	7
	Algorytm stabilizujący rytm komór podczas mode switching
	TAK
	Warunek konieczny
	

	8
	Algorytm wykrywający automatycznie polarność elektrod
	TAK
	Warunek konieczny
	

	9
	Histereza w trybie DDD 
	TAK
	Warunek konieczny
	

	10
	Funkcja stabilności rytmu komór w trakcie migotania przedsionków
	TAK
	Warunek konieczny
	

	11
	Algorytm dostosowujący automatycznie energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” w komorze
	TAK
	Warunek konieczny
	

	12
	W pełni automatyczny follow up
	TAK
	Warunek konieczny
	

	13
	Długość życia baterii stymulatora (przy parametrach stymulacji DDD 60/min 100%, 2,0V, 1000 omów, 0,4ms)
	podać
	1 pkt za każdy rok powyżej 10 lat
	

	14
	Rejestracja EGM powyżej 40 sekund
	TAK

/NIE
	0 pkt -nie

5 pkt - tak
	

	15
	Switch mode
	podać
	0 pkt - standardowy

3 pkt – z cyklu na cykl
	

	16
	Liczniki
	podać
	Każdy parametr zliczany - 1 pkt (maksymalnie 10 pkt)
	

	17
	Histogramy
	podać
	Każdy histogram - 1 pkt (maksymalnie 10 pkt)
	


Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 


................................................................

        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         

       reprezentowania Wykonawcy/
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